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Procedure panelbeoordeling 

• Literatuurstudie m.b.t. antilichaam: NordiQC website, 
datasheets, guidelines, …
– Wat moet / kan aankleuren? 

– Wat mag zeker niet aankleuren?

• Vastleggen criteria aankleuring per AS

• Beoordeling
– Consensus binnen het panel

– Reden voor afwijkend resultaat bij borderline/onvoldoende 

– Evt. aanbevelingen protocol

 eindbeoordeling



EKE IHC 2021-2

Antistoffen: 
 Redo 2021-1 CD117: n=60

 Reassessment S100: n=9

 Reassessment E-Cadherine: n=9

Panel: 
 Scoring 22/11/2021 (ZNA)

 Onafhankelijk, in consensus

 3 pathologen: zelfde panel  als 2021-1
 Dr. M. Luijks (ZNA) 

 Dr. W. Buffet (ZNA)



Antistof CD117
• Scoringscriteria: overwegend membranaire aankleuring

– Appendix:

 Minstens matige aankleuring van de Cajal cellen in muscularis propia

(zwakke expressor  sensitiviteit)

 Zwakke tot matige aankleuring van verspreide epitheliale cellen in de basale 
zone van de crypten 

– Leiomyoom:

 sterke aankleuring van mastcellen (sterke expressor)

 geen aankleuring in de neoplastische cellen (controle specificiteit)

– Kiemceltumor testis: 

 minstens matig aankleuring van bijna alle neoplastische cellen 

(controle analytische sensitiviteit)

– GIST: 

 Sterke aankleuring van bijna alle neoplastische cellen (sterke expressor)

- Alle weefsels : 

 Matig/sterke aankleuring van mastcellen

 zwakke tot matige aankleuring van neovasculaire endotheliale structuren

 geen aankleuring van de gladde spiercellen (controle specificiteit)

Bron: NordiQC Run 56 2019



Antistof CD117: overzicht

CD117 by NordiQC
Leica YR145 conc. op Ventana  optiView



Antistof CD117: overzicht

CD117 by NordiQC

overview



Antistof CD117: overzicht

CD117 by NordiQC

kiemceltumor

GIST



Antistof CD117: clone 9.7  EP10 RTU

VOOR

NA

Ventana EP10 RTU 32’  RT ; CC1 64’ ;  UV Ultra

Ventana 9.7 RTU 32’  RT ; CC1 64’ ;  iView Ultra

+ gevoeliger detectiesysteem

Sterke expressor

Zwakke expressor



Antistof CD117: clone 9.7  EP10 RTU

Ventana 9.7 RTU 32’  RT ; CC1 64’ ;  iView Ultra

Goed

Optimaal

Ventana EP10 RTU 60’  36-38°C ; CC1 64’ ;  UV Ultra

zwakke tot matige aankleuring van verspreide epitheliale cellen in de basale zone van de crypten
minstens matige aankleuring van bijna alle Cajal cellen in de muscularis propria

Cajal: Lage expressor: te zwak

Cajal: Lage expressor OKVOOR

NA



Antistof CD117: clone 9.7  EP10 RTU

+ gevoeliger detectiesysteem

Criterium: sterke aankleuring van bijna alle neoplastische cellen

VOOR

NA

Ventana 9.7 RTU 32’  RT ; CC1 64’ ;  iView Ultra

Ventana EP10 RTU 32’  RT ; CC1 64’ ;  UV Ultra

Analytische sensitiviteit: te zwak



Antistof CD117: clone 9.7  EP10 RTU

+ g

+ gevoeliger detectiesysteem

VOOR
Ventana 9.7 RTU 32’  RT ; CC1 64’ ;  iView Ultra

NA

Ventana EP10 RTU 32’  RT ; CC1 64’ ;  UV Ultra

Analytische sensitiviteit OK

Criterium: minstens zwakke aankleuring van bijna alle neoplastische cellen



Antistof CD117: clone 9.7  EP10 RTU

Besluit:

• Geslaagd: 100% ; 83% optimaal

• OV:
 Datasheet: CC1 32’ en AS 16’

 2/3 gebruiken  datasheet  beiden optimaal

 Gewijzigde IVD: langere HIER én AS (+amp)  optimaal

• UV 
 Datasheet: CC1 64’ en AS 32’

 2/3 gebruiken  datasheet  beiden geslaagd (1 optimaal)

 Gewijzigde IVD: langere AS  optimaal



Antistof CD117: poly  EP10 RTU
Dako poly conc. 32’ +amp 8’ bij 36°C’; CC1 8’ ;  UV Ultra

VOOR

NA

C. Marque EP10 RTU 32’  42°C ; CC1 64’ ;  UV Ultra

Criterium: 
zwakke tot matige aankleuring van verspreide epitheliale cellen in de basale zone van de crypten

minstens matige aankleuring van bijna alle Cajal cellen in de muscularis propria



Antistof CD117: poly  EP10 RTU

Dako poly conc. 32’ +amp 8’ bij 36°C’; CC1 8’ ;  UV Ultra

C. Marque EP10 RTU 32’  42°C ; CC1 64’ ;  UV Ultra

Criterium: 
sterke aankleuring van mastcellen • geen aankleuring in de neoplastische cellen

NA

VOOR



Antistof CD117: poly  EP10 RTU

C. Marque EP10 RTU 32’  42°C ; CC1 64’ ;  UV Ultra

VOOR

NA

Criterium: minstens zwakke aankleuring van bijna alle neoplastische cellen

Analytische sensitiviteit: te zwak

Dako poly conc. 32’ +amp 8’ bij 36°C’; CC1 8’ ;  UV Ultra



Antistof CD117: poly  EP10 conc.

kiemcel achtergrond, vals neg

Appendix: cytoplasma achtergrond spier Appendix: geen achtergrond spier, Cajal OK

kiemcel OK

Dako poly conc. 1/50 32’  RT ; geen HIER ;  UV Ultra

VOOR

Leica EP10 1/100 24’  36°C ; CC1 32’ ;  OV Ultra

NA

Analytische sensitiviteit: LOD  OK



Antistof CD117: poly  EP10   

Besluit:

• Geslaagd: 100% ; 40% optimaal

• OV: enkel conc. AS
 UV  OV

 Dako Poly  EP10 Leica 1/100 

 Geen HIER  CC1 32’

Optimaal

• UV : enkel RTU
 Dako Poly  EP10 Cell Marque

 AS 32’ of 96’ +- amplifier

 HIER : enkel CC1 64’

4/4 geslaagd, 1 optimaal --> enkel indien voldoende amplifier

EP10 RTU: geen NordiQC data



Antistof CD117: poly  YR145

Besluit:
• Dako Omnis:

 Dako Poly  Cell Marque YR145 RTU

 HIER pH9 30’ en AS tijd 20’ RT: ongewijzigd

OptimaalOnvoldoende

Analytische sensitiviteit NOK Analytische sensitiviteit OK

sterke expressor OK

appendix sensitiviteit NOK

VOOR NA

sterke expressor OK

Dako poly conc. 1/50 20’  RT ; pH9 30’;  Dako Omnis
YR145 RTU 20’  RT ; pH9 30’;  Dako Omnis



Antistof CD117: 9.7 

Besluit:
• Ventana Ultra: 2-staps detectiekit

 AS: 12’  32’ ; amplifier geschrapt

 CC1 8’  64’

Analytische sensitiviteit NOK Analytische sensitiviteit NOK

NAVOOR
Onvoldoende

appendix sensitiviteit NOK

sterke expressor NOK sterke expressor NOK

Optimaal = 3-stap detectie

Bron NordiQC



Antistof CD117: polyclonaal gewijzigd

VOOR

Dako poly conc. 1/200 20’  RT ; pH9 30’;  Dako Omnis EnvisionFlex

Dako poly conc. 1/200 20’ 32°C ; pH9 30’;  Dako Omnis Envision Flex +

appendix sensitiviteit +-

NA



Antistof CD117: polyclonaal gewijzigd

VOOR

Analytische sensitiviteit NOK Analytische sensitiviteit  OK

Analytische sensitiviteit NOK Analytische sensitiviteit  OK

sterke expressor OK sterke expressor OK

NA
Dako poly conc. 1/200 20’  RT ; pH9 30’;  Dako Omnis EnvisionFlex Dako poly conc. 1/200 20’ 32°C ; pH9 30’;  Dako Omnis Envision Flex +



Antistof CD117: polyclonaal conc. gewijzigd

Besluit:

• Geslaagd (alle stainers): globaal 69% ; 23% optimaal

• Dako Omnis:
 HIER: 

 1 deelnemer pH6  pH9 én Flex+  

 1 deelnemer 10’  30’ 

 AS 

 Verdunning 2021-1: 1/200 – 1/1000  enkel 1/200 (1 deelnemer 1/400)

 Tijd 20’ : ongewijzigd

 89% incubatie bij 32°C

 Resultaten Omnis: 78% geslaagd

 Optimaal: 22%

 Goed: 56%

 Borderline: 22%

 Onvoldoende: geen



Antistof CD117: polyclonaal conc. gewijzigd

Besluit:

• Dako Autostainer (1)
 Detectiesysteem: Flex+  Flex

 HIER: 

 pH9  Geen  

 1 deelnemer 10’  30’ 

 AS 

 Verdunning: 1/500  1/750 ??

 Tijd 20’ : ongewijzigd 

 Temperatuur: 32°C  RT

 Resultaten Autostainer: onvoldoende (technisch probleem?) 

bij technische problemen kan steeds een extra coupe gevraagd worden



Antistof CD117: polyclonaal conc. gewijzigd

Besluit:

• Ventana protocols: 2/3 geslaagd ; 1 optimaal

• Ventana Ultra (3)
 Detectiesysteem: 1/3 OV

 HIER: 

 CC1 36’  CC1 64’

 1 deelnemer geen HIER (GIST protocol)

 AS 

 Verdunning: 1/100 – 1/500  1/100 – 1/200

 Tijd 28’ – 32’ – 40’ 

 Met/zonder amplifier

 Resultaten Ventana:

 Optimaal mogelijk met 2-stap detectie 

 zorgvuldige calibratie nodig

 Onvoldoende (ook in GIST): o.w.v. geen HIER



Antistof CD117:

Besluit:

• 63% van niet geslaagde labo’s heeft protocol aangepast

• 16% is na protocol set up niet geslaagd

Optimalisatie loont !



Antistof CD117: niet gewijzigde protocols

Besluit:
• Algemeen: 

 23 deelnemers geen wijzigingen

 47% geslaagd ; 12% optimaal

• Clone EP10
 2/3 geslaagd ; 1 optimaal

 Borderline: algemeen te zwak ; zelfde protocolsettings = ‘goed, matige aankleuring’

• Polyclonaal
 Dako Omnis : 2/7 borderline ( kiemceltumor )

 HIER: pH9 30’

 AS 1/400 20’ (gelijk protocol= ‘goed, matige aankleuring’)

 1/100-1/200 = geslaagd

 AS tijd + Linker bepalend voor optimaal resultaat

Dako poly conc. 1/200 20’ RT ; pH 30’;  Omnis Dako poly conc. 1/200 12’30” RT ; pH 30’;  Omnis

optimaal goed, matig

beiden + linker



Antistof CD117: niet gewijzigde protocols

Besluit:
• Polyclonaal

 Dako Autostainer: 2/2 niet geslaagd

 HIER: pH9 10’ (vs Omnis 30’)

 AS 1/500 20’ RT

Analytische sensitiviteit NOK

Analytische sensitiviteit NOK OK

Analytische sensitiviteit NOK

leiomyoom: analytische sensitiviteit OK



Antistof CD117: niet gewijzigde protocols

Besluit:
• Polyclonaal

 Leica: 1/1 geslaagd 

 Voldaan aan alle criteria maar…

 ‘goed’ o.w.v. achtergrond

 HIER: pH9 20’

 AS 1/200 15’  RT



Antistof CD117: niet gewijzigde protocols

Besluit:
• Polyclonaal

 Ventana: 

 OV Detectiesysteem: geen HIER ; AS 1/300 72’

 UV Detectiesysteem: HIER: CC1 36’  CC1 52’ ; AS 1/150 - 1/250 ; 16’-36’ ; +- ampl

 Resultaten

 ¼ geslaagd: voldoende lange HIER én AS tijd + optimaal gecalibreerde verdunning

 Niet geslaagd: 

 geen HIER

 te grote verdunning gecombineerd met te korte HIER, te korte tijd (zelfs met amp)

Dako poly conc. 1/300 72’ 36°C ; geen HIER ;  OV Ventana Ultra

Analytische sensitiviteit NOK

Analytische sensitiviteit NOK



Antistof CD117: niet gewijzigde protocols

Besluit:
• Polyclonaal

 Ventana: 



Resultaatbespreking CD117

• Algemeen

– n=60 

 2021-1 : suff. 18 %   herhaling EKE 

 2021-2: suff. 77%

NordiQC resultaat t.o.v. vorige Run 51 (2017): 37% niet geslaagd
 Meer gebruik van robuustere clones (EP10 en YR145 ) vs minder gebruik van Dako polyclonaal

 Zorgvuldige calibratie én hoger gebruik 3-stap detectie

 Less challenging weefsel

EKE 
2021-2

EKE 
2021-1

OLV 
2013-2 *

NQC 
2019

n suff suff % suff % suff

Optimaal 24 (3) 40%

77%

5%

18%

50%

58%

48%

87%

Goed 22 (8) 37% 13% 8% 39%

Borderline 7 (6) 11,5%

23%

10%

82%

25% 12%

Onvoldoende 7  (45) 11,5% 72% 17% 2%

* slechts 24 labs
samenstelling blok verschillend: appendix, GIST, desmoïd, geen zwak pos carcinoom
Cajal cellen zelfde kritisch criterium 



Resultaatbespreking CD117
• Opgesplitst per clone producent

– RTU: 60% optimaal ; suff. 92%

* discontinued by Roche

n=25 Ventana
9.7 *

% 
suff

Ventana
EP10    

% 
suff

Leica
EP10  

% 
suff

C.Marque
YR145 

(nieuw)

% 
suff

n=1 (7) n=20 (10) n=2 (2) n=2 (0)

optimaal 0 - 12 48% 1 - 2 -

goed 0 - 7 28% 1 - 0 -

borderline 0 - 1 4% 0 - 0 -

onvoldoende 1 - 0 - 0 - 0 -

Totaal suff 0% 76% 2/2 2/2

NQC 2019 93% (n=40) Geen data 100% (=16) 100% (n=20)

Bron NordiQC



Resultaatbespreking CD117
• Opgesplitst per clone producent

– Concentrated: 20% optimaal ; suff. 67%

n=35 Dako
polyclonaal

% 
suff

YR145  
C.Marque

Immunologic

% 
suff

EP10
Leica / 

Epitomics

%     
suff

n=30 (37) n=2 (3) n=2 (1)

optimaal 6 20% 2 - 1 -

goed 14 47% 0 - 0 -

borderline 6 20% 0 - 0 -

onvoldoende 5 17% 0 - 1 -

Totaal suff. 67% 2/2 - 1/2 -

NQC 2019 86% (n=146) 98% (n=52) 100% (n=23)

Bron NordiQC



Resultaatbespreking CD117
Besluit:

• 2021-2: suff. 77%

• 58% conc. AS  (49% Dako poly)

• Niet geslaagd: 79% afkomstig van polyclonaal AS

• Dako poly (Dako en Ventana): verdunning 1/100 – 1/750

• 9.7 clone (n=1): niet geslaagd

• EP10: 14% niet geslaagd



Resultaatbespreking CD117
Besluit:

• Resultaat groep ‘optimaal’ (24)

 Met alle AS mogelijk

 YR145 en poly: op Dako en Ventana platform

 EP10: Leica en Ventana platform

 Volgens type detectiekit

 3 staps: 82% geslaagd ; 48% optimaal 

 2 staps: 73% geslaagd ; 24% optimaal 

 Volgens  HIER: 

 pH9 noodzakelijk ; Geen HIER = niet geslaagd

 Ventana: optimaal: OV= CC1 32’ vs UV CC1 64’ nodig

 Volgens verdunning: 

 Range 1/50 – 1/200 

 1/200 niet geslaagd = te korte HIER en/of 2 stap detectie

 Grotere verdunning = meestal matig  niet geslaagd



Resultaatbespreking CD117
Besluit:

• Resultaat groep ‘goed’

 63% met polyclonaal AS

 50% 2-stap detectie 

 Downgrade: eerder (algemeen) matige aankleuring mastcellen en/of 
kiemceltumor

 RTU: 

 88% gebruikt 2-staps detectie

 Langere HIER en amplifier/linker kan kleuring versterken

 Conc. (alle AS): 

 30% 2-stap detectie 

 50% AS verdunning en -tijd lijkt OK maar… amplifier/linker kan kleuring 
versterken



Resultaatbespreking CD117
Besluit:

• Resultaat groep ‘niet geslaagd’

 RTU: 

 EP10 Ventana stainers:

 2-stap detectie: voldoende HIER ; geen amp

 3-stap detectie: HIER mild ; AS gemiddeld +/- amp

 9.7  uit productie

 Geen geslaagd, optimaal mogelijk (NQC 38%)

 Voldoende HIER 

 AS gemiddeld/lang  +/- amp. maar…

 Slechts 14% gebruikt 3-staps detectie



Resultaatbespreking CD117
Besluit:

• Resultaat ‘niet geslaagd’

 RTU: 

 EP10: HIER verkort CC1 16’  4’

 Conc. YR145: 

 Optimaal mogelijk: NQC 92% vs EKE 1/3 OK

 OV protocol cf NordiQC = goed <> UV kit = onvoldoende

 2021/2 : beiden optimaal resultaat

Te korte HIER =  sterke expressor NOK = rest NOK



Resultaatbespreking CD117
Besluit:

• Resultaat ‘niet geslaagd’

 RTU: 

 Conc. Dako Poly: 
 42% minder sensitievere 2-stap detectiesysteem

 AS range vrij hoog: 1/100- 1/750

 Autostainer (3)

 1 labo geen HIER

 2 labo 1/500 ; HIER 10’ = kort

 langere HIER en/of linker??

 2/3 GIST te zwak

 Meerdere weefsels NOK

Bron Agilent Technologies



Resultaatbespreking CD117
Besluit:

• Resultaat ‘niet geslaagd’

 RTU: 

 Conc. Poly: 
 Omnis (4): 

 2021-1: range 1/200 – 1/1000

 2021-2 : 1/200 – 1/400

 AS tijd gestandaardiseerd (20’)

 HIER gestandaardiseerd (geen pH6 meer)

 Geen linker 

 GIST allen OK maar…

 Allen kiemceltumor onvoldoende

Bron Agilent Technologies



Resultaatbespreking CD117
Besluit:

• Polyclonaal op Ventana platformen: 
 n=5   (2021-1: n=10)

 2021-1: AS 1/150 – 1/600   1/100 – 1/300 = OK

 2/5 gebruiken signaalversterker (tot 16’ met UV kit)  voldoende HIER is nodig

 HIER CC1: geen  36’

 3-stap detectie (OV): geen/te korte HIER

 2-stap detectie (UV): voldoende HIER + amplifier

Zorgvuldige calibratie is noodzakelijk

Sensitief detectie systeem = optiView

Voldoende lange HIER 

AS optimaal verdunnen +/- ampl.

optimaal



Resultaatbespreking CD117
Besluit:

• Aanbevolen controle: appendix
 59% gebruikt controle (2021-1: 56%)

 Cajal cells, mastcellen, neovasculaire structuren : zo sterk als mogelijk

 Opgelet specificiteit: geen aankleuring gladde spier lamina musc.propria / bloedvaten

Bron NordiQC



Reassessment S100 

• Scoringscriteria: kern/cytoplasma aankleuring
– Appendix

• sterke aankleuring van bijna alle Schwann cellen van de perifere zenuwen en ganglion 
satellietcellen in de muscularis propria en de submucosa  (controle sensitiviteit)

• geen aankleuring van gladde spiercellen en columnair epitheel (controle specificiteit)

– Tonsil
• geen aankleuring van het plaveiselcelepitheel (controle specificiteit)

• Langerhanscellen squameus epitheel sterk positief

– Schwannoom
• sterke aankleuring van bijna alle neoplastische cellen  (sterke expressor: controle analytische 

sensitiviteit)

– Leiomyoom
• geen aankleuring in de neoplastische cellen (controle analytische specificiteit)

– Melanomen
• sterke aankleuring van bijna alle neoplastische cellen (sterke expressor: controle analytische 

sensitiviteit)

– Alle weefsels
• matig tot sterke aankleuring van de meeste macrofagen

• minstens zwakke tot matige aankleuring van de meeste adipocyten (lage expressor: controle 
analytische sensitiviteit)

• geen aankleuring in alle andere celtypes

Bron: NordiQC Run 59



Reassessment S100  

Algemeen

n=9 reassess

n % suff

optimaal 6 67%
100%

goed 3 34%

borderline 0 -

onvoldoende 0 -

Geslaagd : 82%  96%



Reassessment S100 

Ventana 4C4.9 RTU 8’  36°C ; GEEN HIER ;  UV Ultra

VOOR

NA

Ventana 4C4.9 RTU 8’  42°C ; CC1 8’ ;  UV Ultra

Specificiteit/sensitiviteit OK



Reassessment S100 
Ventana 4C4.9 RTU 8’  36°C ; GEEN HIER ;  UV Ultra

VOOR

NA

Ventana 4C4.9 RTU 8’  42°C ; CC1 8’ ;  UV Ultra

Sensitiviteit OK



Reassessment S100 

Ventana 4C4.9 RTU 8’  36°C ; GEEN HIER ;  UV Ultra

Schwannoom = sterke expressor: kleine impact

VOOR

NA

Ventana 4C4.9 RTU 8’  42°C ; CC1 8’ ;  UV Ultra



Reassessment S100 

VOOR

NA

Melanoom 1 = sterke expressor: matige impact

Ventana 4C4.9 RTU 8’  42°C ; CC1 8’ ;  UV Ultra

Ventana 4C4.9 RTU 8’  36°C ; GEEN HIER ;  UV Ultra

Sensitiviteit NOK



Reassessment S100 

VOOR

Ventana 4C4.9 RTU 8’  36°C ; GEEN HIER ;  UV Ultra

Melanoom 2 OK?



Reassessment S100 

NA

Ventana 4C4.9 RTU 8’  42°C ; CC1 8’ ;  UV Ultra

Sensitiviteit OK

Melanoom 2 = sterke expressor: klinische impact



Reassessment S100 

VOOR NA

Leica poly  RTU 15’ RT ; HIER enzym 10’ ;  Bond Max Leica EP32 RTU 15’ RT ; HIER pH6 30’ ;  Bond Max

Algemeen te zwak
Specificiteit/sensitiviteit OK



Reassessment S100 

VOOR

NA

Leica poly  RTU 15’ RT ; HIER enzym 10’ ;  Bond Max

Leica EP32 RTU 15’ RT ; HIER pH6 30’ ;  Bond Max



Reassessment S100 
VOOR

NA

Leica poly  RTU 15’ RT ; HIER enzym 10’ ;  Bond Max

Leica EP32 RTU 15’ RT ; HIER pH6 30’ ;  Bond Max



Reassessment S100 

Schwannoom = sterke expressor: kleine impact

VOOR

NA

Leica EP32 RTU 15’ RT ; HIER pH6 30’ ;  Bond Max

Leica poly  RTU 15’ RT ; HIER enzym 10’ ;  Bond Max



Reassessment S100 

Melanoom 1 = sterke expressor: matige impact

VOOR

Leica EP32 RTU 15’ RT ; HIER pH6 30’ ;  Bond Max

Leica poly  RTU 15’ RT ; HIER enzym 10’ ;  Bond Max



Reassessment S100 

Melanoom 2 = sterke expressor: impact incl. diepte invasie

VOOR

NA

Leica EP32 RTU 15’ RT ; HIER pH6 30’ ;  Bond Max

Leica poly  RTU 15’ RT ; HIER enzym 10’ ;  Bond Max

Leiomyoom: specificiteit OK

Leiomyoom: specificiteit OK



Reassessment S100 

Besluit:  
 9/12 niet geslaagde labo’s hebben een reassessment aangevraagd (niet verplichtend)

 Aktieplan: 

 7/9 protocolwijziging

 AS clonewijziging (poly mono 2/9) en/of format (conc. RTU 1/9)

 AS tijd (RTU)  lager

 geen HIER  HIER (2/9)

 Enzymatisch  HIER (1/9)

 3 geen ruwe data

 Resultaten: 

 Gewijzigde protocols: 7/7 geslaagd (5 optimaal) 

 Geen data: 2/2 geslaagd  (1 optimaal)

 Oorzaakanalyse: 

 Goed : o.a. schwannoom eerder matig (verlengd datasheet protocol)

 Goed: aanwezigheid achtergrond (o.a. amplifier ): blocking reeds toegepast 

 Besluit:

 HIER (ipv geen of enzym) is onmisbaar voor geslaagd resultaat



Reassessment S100 



Reassessment E-Cadherine

• Scoringscriteria: membranaire aankleuring

– Lever
• sterke aankleuring in de epitheliale cellen van de galwegen 

• minstens matige aankleuring van de hepatocyten (controle sensitiviteit)

– Colon
• sterke aankleuring van bijna alle columnair epitheel 

• geen aankleuring van stromale cellen (bv. lymfocyten en plasmacellen in de lamina propria van 
de mucosa, gladde spiercellen in de lamina muscularis mucosae (controle specificiteit)

– Borst ductaal Ca (2)
• matig tot sterke aankleuring van bijna alle neoplastische cellen (analytische sensitiviteit)

– Borst lobulair Ca
• geen (of maximaal focaal en zwakke) aankleuring van de neoplastische cellen (analytische 

specificiteit)

– Alle weefsels
• Stromale cellen negatief (controle specificiteit)

Bron: NordiQC Run 53



Reassessment E-Cadherine

Algemeen 

n=9 reassess

n % suff

optimaal 3 33%
66%

goed 3 33%

borderline 1 11%

onvoldoende 2 22%

Geslaagd : 84%  94%



Reassessment E-Cadherine

VOOR NA

Ventana EP700Y RTU 24’  36°C ; CC1 36’’ ;  UV Ultra Ventana 36 RTU 20’  36°C ; CC1 8’ ;  UV Ultra

Sterke expressor

Sterke expressor

Vals positieve aankleuring in de stromale cellen van het colon

Vals positieve aankleuring in de stromale cellen lever



Reassessment E-Cadherine
Ventana EP700Y RTU 24’  36°C ; CC1 36’’ ;  UV Ultra Ventana 36 RTU 20’  36°C ; CC1 8’ ;  UV Ultra

NAVOOR

Sterke expressor

Klinische impact

Vals positieve aankleuring in de stromale cellen van ductaal borstcarcinoom 



Reassessment E-Cadherine
Ventana EP700Y conc .  40’  36°C ; CC1 64’’ ;  UV Ultra Ventana 36 RTU 28’ 36°C ; CC1 64’ ;  UV Ultra

VOOR NA

Sterke expressor

Vals positieve aankleuring in de stromale cellen van het colon

Goed, matige aankleuring



Reassessment E-Cadherine
Ventana EP700Y conc .  40’  36°C ; CC1 64’’ ;  UV Ultra Ventana 36 RTU 28’  36°C ; CC1 64’ ;  UV Ultra

Sterke expressor

Klinische impact

VOOR NA

Goed, matige aankleuring

Vals positieve aankleuring in de stromale cellen van ductaal borstcarcinoom 



Reassessment E-Cadherine

Besluit:  
 9/10 niet geslaagde labo’s hebben een reassessment aangevraagd (niet verplichtend)

 Aktieplan: 

 4/9 gekende protocolwijziging 

 Allen: wijziging clone EP700Y  clone 36

 Clone 36 : geen conc. AS meer

 En/of wijziging HIER tijd 

 5/9 geen ruwe data ontvangen

 Resultaten: 

 Gewijzigde protocols: allen geslaagd (1 optimaal)

 Geen data: slechts 2/5 geslaagd  (2 optimaal)



Reassessment E-Cadherine

Besluit:  
 Oorzaakanalyse: 

 Borderline: 

 algemeen te zwakke kleuring (NCH38 conc. AS 1/200)

 achtergrond in cytoplasma en rode bloedcellen

 Onvoldoende: vals positieve (cytoplasmatische) aankleuring in alle weefsels

 Besluit: 

 Behouden van EP700Y = geen optimaal mogelijk

 Wijziging naar clone 36 = geslaagd, robuuste clone



Reassessment E-Cadherine



EKE planning

Externe 
kwaliteitsevaluatie 

EKE     
2021-2

EKE      
2022-1

EKE      
2022-2

EKE      
2022-3

EKE  
2023-1

EKE  
2023-2

CD117 + 
Reassess

EKE 2021-1

ER          
Her2 

AMACR 
MLH1      
CD5

PR / Her2 
ER reassess

2022-1

ER           
Her2

EMA  
CD31    
CEA

Rondzending coupes 10/2021 17/02/2022 16/05/2022 09/2022

Beoordeling panel
11/2021 29/03/2022 07/2022 10/2022

Doorsturen 
individueel resultaat 12/2021 04/2022 10/2022 01/2023

Resultaatbespreking / 
symposium 30/5/2022 30/05/2022 - 16/12/2022

Doorsturen globaal
rapport

26/01/2022 ? ? ?



Golden sponsor  

Silver sponsors


